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Koppelmodus
Download de Contour Diabetes-app en volg de instructies voor Het 
koppelen van een meter om uw meter aan de app te koppelen.
Uw meter in de koppelmodus zetten:
• Schakel uw meter uit.
• Druk op de knop OK en laat deze niet los.
• Blijf de knop OK ingedrukt houden terwijl alle symbolen op het 

scherm en de witte strippoort kort oplichten.
• Laat de knop OK los wanneer de teststrippoort een knipperend 

blauw licht geeft. Het Bluetooth-symbool knippert en het 
serienummer van de meter wordt weergegeven.

Voorbeeld: Uw meter in de koppelmodus:

Verzorging van de meter
Zorg dragen voor uw meter:
• Bewaar de meter zoveel mogelijk in het meegeleverde opbergtasje.
• Was en droog uw handen goed voordat u de meter aanraakt, om 

de meter en de teststrips vrij te houden van water, olie en andere 
verontreinigende stoffen.

• Hanteer de meter voorzichtig om beschadiging van de elektronica 
en andere storingen te vermijden.

• Vermijd blootstelling van de meter en de teststrips aan overmatig(e) 
vocht, warmte, kou, stof en vuil.

1. Reinig de buitenkant van de meter met een vochtige (niet natte) 
pluisvrije doek en een mild schoonmaakmiddel of desinfecteer 
de buitenkant met een desinfecterende oplossing, zoals 1 deel 
bleekmiddel op 9 delen water.

2. Na het reinigen droogvegen met een pluisvrije doek.
3. Steek niets in de teststrippoort en probeer de binnenkant van de 

teststrippoort niet te reinigen.

Resultaten overbrengen naar de Contour Diabetes-app

VOORZICHTIG: De Contour next one-meter is niet getest of 
gecertificeerd voor gebruik met andere software dan de  
Contour Diabetes-app. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor 
foutieve resultaten door het gebruik van andere software.

U kunt resultaten van uw Contour next one-meter automatisch 
draadloos overbrengen naar uw smartphone of tablet. Zie De 
Contour Diabetes-app downloaden op pagina 7 en volg de 
instructies in de app om uw meter te koppelen en aan de slag te gaan.

VOORZICHTIG: Voorkom dat er reinigingsvloeistof in de meter 
terechtkomt via open delen, zoals rond de knoppen of de 
teststrip- of datapoorten (bijv. de USB-poort) van de meter.
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Resultaten overbrengen naar een computer (pc)

VOORZICHTIG: Probeer geen bloedglucosetest uit te voeren 
wanneer de Contour next ONE-meter op een computer is 
aangesloten.

U kunt testresultaten vanuit de Contour next ONE-meter verzenden 
naar een computer, waar ze in een rapport met grafieken en tabellen 
kunnen worden samengevat. Als u deze functie wilt gebruiken, heeft 
u de diabetesmanagementsoftware GluCofaCts®Deluxe en een 
USB-A-naar-Micro-USB-B-kabel van 1 meter nodig. Dit type kabel is 
in elektronicawinkels verkrijgbaar. Ga voor een gratis download van de 
software naar www.glucofacts.ascensia.com

VOORZICHTIG: Gebruik alleen apparatuur die is goedgekeurd 
door de fabrikant of een erkende instantie, zoals UL, CSA, 
TÜV of CE.

Batterijen
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt op elk scherm het 
symbool Batterijen bijna leeg weergegeven.
Vervang de batterijen onmiddellijk. Wanneer u dit symbool ziet, kunt 
u in de komende 3 dagen nog ongeveer 10 keer testen voordat de 
batterijen leeg zijn.

De meter werkt normaal en geeft het 
symbool Batterijen bijna leeg weer 
totdat u de batterijen vervangt.

Wanneer u geen test meer kunt 
uitvoeren omdat de batterijen bijna 
leeg zijn, geeft de meter het scherm 
Batterijen leeg weer. Vervang de 
batterijen onmiddellijk.

De batterijen vervangen

1. Zet uw meter uit voordat u de 
batterijen vervangt.

2. Draai de meter om en schuif de 
achterkant in de richting van 
de pijl.
De batterijhouder komt 
naar buiten.

3. Verwijder beide oude batterijen en vervang ze door twee 
knoopcelbatterijen CR2032 of DL2032 van 3 volt.

OPMERKING: Als u de nieuwe batterijen in de meter plaatst 
binnen 5 minuten nadat u de oude batterijen heeft verwijderd, 
blijven al uw instellingen en resultaten bewaard. Controleer 
altijd de datum en de tijd nadat u de batterijen heeft vervangen. 
Als deze juist zijn, zijn andere instellingen en resultaten ook 
behouden.
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4. Zorg dat u nieuwe batterijen 
met het teken ‘+’ naar beneden 
plaatst.

5. Houd de batterijhouder zo dat het 
ronde uiteinde zich rechts bevindt.

6. Steek de rand van de ene batterij 
in de linkerkant van het vakje en 
druk de rechterkant omlaag.

7. Druk de andere batterij in het overgebleven vakje.

8. Schuif de batterijhouder weer op zijn plaats.

9. Graag de batterijen weggooien volgens uw plaatselijk geldende 
milieuregelingen.

 WAARSCHUWING

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Veel soorten 
batterijen zijn giftig. Bij inslikken moet u onmiddellijk contact 
opnemen met uw antigifcentrum.

Foutdetectieschermen
Bij testresultaatfouten, stripfouten of systeemfouten toont het 
scherm van de meter een foutcode (E plus een cijfer). Wanneer zich 
een fout voordoet, piept de meter tweemaal en wordt een foutcode 
weergegeven. Druk op de knop OK om de meter uit te zetten.
Als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de Diabetes 
Care Klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens. 

Foutcode Dit betekent Wat u moet doen

Stripfouten

E 1 Te weinig bloed
Verwijder de strip. Herhaal 
de test met een nieuwe strip.

E 2 Gebruikte teststrip
Verwijder de strip. Herhaal 
de test met een nieuwe strip. 

E 3 Strip ondersteboven
Verwijder de strip en plaats 
hem op de juiste wijze. 

E 4 Verkeerde strip ingebracht
Verwijder de strip. 
Herhaal de test met een 
Contour next-teststrip.

E 6
Door vocht 
beschadigde strip

Verwijder de strip. Herhaal 
de test met een nieuwe strip. 

E 8 Strip- of testfouten

Herhaal de test met een 
nieuwe strip. Neem contact 
op met de Klantenservice, als 
de fout zich blijft voordoen.

Testfouten

E20 Testfout

Herhaal de test met een 
nieuwe strip. Neem contact 
op met de Klantenservice, als 
de fout zich blijft voordoen.
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Foutcode Dit betekent Wat u moet doen

E24
Te koud om de 
controlevloeistof te testen

Breng de meter, strip en 
controlevloeistof naar een 
warmere plek. Test na  
20 minuten.

E25
Te warm om de 
controlevloeistof te testen

Breng de meter, strip en 
controlevloeistof naar een 
koelere plek. Test na  
20 minuten.

E27 Te koud om te testen
Breng de meter en strip naar 
een warmere plek. Test na 
20 minuten.

E28 Te warm om te testen
Breng de meter en strip naar 
een koelere plek. Test na  
20 minuten.

Systeemfouten

E30–E99
De software of hardware 
van de meter werkt 
niet goed

Schakel de meter uit. 
Schakel de meter weer in. 
Neem contact op met de 
Klantenservice, als de fout 
zich blijft voordoen. 

Overleg met een medewerker van de klantenservice voordat u 
uw meter om welke reden dan ook terugstuurt. Neem contact 
op met de Diabetes Care Klantenservice. Zie het achterblad voor 
contactgegevens.

Checklist voor klantenservice
Tijdens het gesprek met de medewerker van de Diabetes Care 
Klantenservice:

1. Houd uw Contour next ONE-
bloedglucosemeter,  
Contour next-teststrips en 
Contour next-controlevloeistof 
bij de hand wanneer u belt.

2. Zoek het modelnummer (A) en het 
serienummer (B) op de achterkant 
van de meter op.

3. Zoek de uiterste gebruiksdatum van de teststrips op de flacon op.

4. Controleer de batterijstatus.

Informatie over onderdelen
Neem voor het vervangen van ontbrekende onderdelen of het 
nabestellen van benodigdheden contact op met de Diabetes Care 
Klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
• Twee knoopcelbatterijen CR2032 of DL2032 van 3 volt
• Contour next ONE-gebruikershandleiding
• Contour next ONE-korte handleiding
• Contour next-teststrips
• Contour next-controlevloeistof normal
• Contour next-controlevloeistof low
• Contour next-controlevloeistof high
• Prikapparaat, zoals in uw kit, indien meegeleverd
• Lancetten, zoals in uw kit, indien meegeleverd
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Technische informatie: nauwkeurigheid
De Contour next ONE-bloedglucosemeter is getest met monsters 
van capillair volbloed van 100 proefpersonen. Er werden 3 partijen 
Contour next-teststrips gebruikt en de monsters werden met elke partij 
in duplo getest, zodat in totaal 600 meetwaarden werden verkregen. De 
resultaten werden vergeleken met die van de YSI-Glucose Analyzer die 
gevalideerd is met de door het CDC ontwikkelde hexokinasemethode. De 
volgende nauwkeurigheidsresultaten werden verkregen.

Tabel 1: Systeemnauwkeurigheidsresultaten voor 
glucoseconcentratie <5,55 mmol/L

Binnen 
± 0,28 

mmol/L

Binnen 
± 0,56 

mmol/L

Binnen 
± 0,83 

mmol/L

Aantal (en percentage) monsters 
binnen gespecificeerd bereik

191 
van 210  
(91,0%)

210 
van 210  
(100%)

210 
van 210  
(100%)

Tabel 2: Systeemnauwkeurigheidsresultaten voor 
glucoseconcentratie ≥5,55 mmol/L

Binnen 
± 5%

Binnen 
± 10%

Binnen 
± 15%

Aantal (en percentage) monsters 
binnen gespecificeerd bereik

257 
van 390  
(65,9%)

380 
van 390  
(97,4%)

390 
van 390  
(100%)

Verschil in waarden  
tussen YSI-

laboratoriumreferentiemethode 
en Contour next ONE-meter

Verschil in waarden  
tussen YSI-

laboratoriumreferentiemethode 
en Contour next ONE-meter

Tabel 3: Systeemnauwkeurigheidsresultaten voor 
glucoseconcentraties tussen 2,0 mmol/L en 35,7 mmol/L

Binnen ±0,83 mmol/L of 15%

600 van 600 (100%)

Acceptatiecriteria in ISO 15197:2013 stellen dat bij glucoseconcentraties 
<5,55 mmol/L 95% van de gemeten glucosewaarden niet meer dan 
±0,83 mmol/L mag afwijken van de gemiddelde waarden gemeten met 
de referentiemethode, en bij glucoseconcentraties ≥5,55 mmol/L niet 
meer dan ±15%.

Nauwkeurigheid van de gebruiker
Een studie waarin de glucosewaarden in monsters van capillair 
vingertopbloed verkregen door 329 niet-professionele gebruikers 
werden geëvalueerd, gaf de volgende resultaten:
bij glucoseconcentraties lager dan 5,55 mmol/L lag 98,6% van 
de waarden binnen ±0,83 mmol/L van de door het medisch 
laboratorium gemeten waarden en bij glucoseconcentraties van 
5,55 mmol/L of hoger lag 99,6% van de waarden binnen ±15% van de 
laboratoriumwaarden.
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Spindiagram van nauwkeurigheid van de gebruiker

5%1.7 mmol/L 1.4 mmol/L>1.9 mmol/L 10% 25% 30% >35%20%15%1.1 mmol/L 0.8 mmol/L 0.6 mmol/L 0.3 mmol/L
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–

Alle monsters (n = 329) 15-15 Zone (0,8 mmol/L of 15%)0,6 mmol/L of 10%

De 329 gegevenspunten staan voor de resultaten van de 
bloedglucosemeter. De afstand tot het middelpunt staat voor de 
grootte van de fout ten opzichte van het referentieresultaat van het 

laboratorium. Als een gegevenspunt zich in het midden bevindt, is de 
fout nul. Dit houdt in dat het testresultaat van de bloedglucosemeter 
identiek is aan de laboratoriumwaarde.
De gegevenspunten binnen de buitenste dikke groene cirkel 
staan voor meetwaarden binnen ±0,83 mmol/L voor waarden 
<5,55 mmol/L of ±15% fout voor waarden ≥ 5,55 mmol/L versus 
laboratoriumreferentie en laten zien in hoeverre de bloedglucosemeter 
voldoet aan de nauwkeurigheidsvereisten van ISO 15197:2013.

Technische informatie: Precisie
Er werd een herhaalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met de 
Contour next ONE-bloedglucosemeter, waarbij 5 monsters veneus 
volbloed met glucosewaarden tussen 2,4 mmol/L en 18,5 mmol/L 
werden gebruikt. Met elk bloedmonster werd elk van 3 partijen 
Contour next-teststrips 10 keer getest op elk van 10 instrumenten, 
zodat in totaal 300 meetwaarden werden verkregen. De volgende 
precisieresultaten werden verkregen.

Tabel 1: Systeemherhaalbaarheidsresultaten voor 
Contour next ONE- met Contour next-teststrips

Gemiddelde,  
mmol/L

Gepoolde 
standaard- 

deviatie,  
mmol/L

2,43 0,05 0,046–0,055 2,1
4,31 0,07 0,063–0,075 1,6
7,17 0,10 0,090–0,106 1,4

11,39 0,16 0,147–0,174 1,4
18,41 0,22 0,201–0,238 1,2

95% BI van  
SD, mmol/L

Variatiecoëfficiënt, 
 %
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Hoge bloedglucose (Hyperglykemie):
• vaak urineren
• overmatige dorst
• wazig zicht

• toegenomen vermoeidheid
• honger

Ketonen (Ketoacidose):
• kortademigheid
• misselijkheid of overgeven

• zeer droge mond

 WAARSCHUWING

Als u een of meer van deze symptomen ondervindt, moet 
u uw bloedglucose testen. Als uw testresultaat lager dan 
2,8 mmol/L of hoger dan 13,9 mmol/L is, moet u onmiddellijk 
contact opnemen met uw medische zorgverlener.

Voor aanvullende informatie en een volledige lijst met symptomen kunt 
u contact opnemen met uw medische zorgverlener.

De intermediaire meetprecisie (inclusief variabiliteit gedurende 
meerdere dagen) werd met behulp van controlevloeistoffen met 
3 glucosewaarden geëvalueerd. Met elke controlevloeistof werd 
elk van 3 partijen Contour next-teststrips in enkelvoud getest op 
elk van 10 instrumenten op 10 verschillende dagen, zodat in totaal 
300 meetwaarden werden verkregen. De volgende precisieresultaten 
werden verkregen.

Tabel 2: Intermediaire systeemprecisieresultaten voor de 
Contour next ONE met gebruik van Contour next-teststrips

Low 2,33 0,03 0,030–0,036 1,4
Normal 6,86 0,08 0,076–0,091 1,2

High 20,15 0,30 0,276–0,327 1,5

Symptomen van hoge of lage bloedglucose
U kunt uw testresultaten beter begrijpen als u bekend bent met de 
symptomen van hoge of lage bloedglucose. Volgens de American 
Diabetes Association (www.diabetes.org) zijn enkele van de meest 
voorkomende symptomen:

Lage bloedglucose (Hypoglykemie):
• trillerigheid
• transpireren
• snelle hartslag
• wazig zicht
• verwardheid

• flauwvallen
• toevallen
• prikkelbaarheid
• extreme honger
• duizeligheid

Gemiddelde, 
mmol/L

Gepoolde 
standaard- 

deviatie,  
mmol/L

Controle-
niveau

95% BI van 
SD, mmol/L

Variatie- 
coëfficiënt, 

 %
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Specificaties
Testmonster: Capillair en veneus volbloed
Testresultaat: Vergeleken met plasma-/serumglucose
Hoeveelheid testmonster: 0,6 μL
Meetbereik: 0,6 mmol/L–33,3 mmol/L glucose in bloed
Afteltijd: 5 seconden
Geheugen: Bewaart de 800 meest recente testresultaten
Batterijtype: Twee knoopcelbatterijen CR2032 of DL2032 van 3 volt 
met een capaciteit van 225 mAh
Levensduur batterij: Ongeveer 1000 tests (of 1 jaar bij gemiddeld 
gebruik, 3 tests per dag)
Temperatuurbereik meter in werking: 

Temperatuurbereik controletest: 
Luchtvochtigheidsbereik meter in werking: 10% RV–93% RV
Afmetingen: 97 mm (L) x 28 mm (B) x 14,9 mm (H)
Gewicht: 36 gram
Levensduur meter: 5 jaar
Geluidsoutput: 45 dB(A)–85 dB(A) op een afstand van 10 cm
Radiofrequentietechnologie: Bluetooth Smart
Radiofrequentieband: 2,4 GHz – 2,483 GHz
Maximaal vermogen radiozender: 1 mW
Modulatie: Gauss-frequentieverschuivingsmodulatie (Gaussian 
Frequency Shift Keying, GFSK)
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC):  
De Contour next ONE-meter voldoet aan de elektromagnetische 
eisen gespecificeerd in ISO 15197: 2013. De elektromagnetische 
emissies zijn laag en het is onwaarschijnlijk dat deze de werking van 
andere elektronische apparatuur in de buurt verstoren. Het is ook niet 

waarschijnlijk dat emissies uit elektronische apparatuur in de buurt de 
werking van de Contour next ONE-meter verstoren. De immuniteit 
voor elektrostatische ontlading van de Contour next ONE-meter 
voldoet aan de eisen van IEC 61000-4-2. Vermijd het gebruik van 
elektronische apparatuur in zeer droge omgevingen, met name als er 
synthetische materialen aanwezig zijn. De Contour next ONE-meter 
voldoet aan de eisen van IEC 61326-1 betreffende radiofrequentie-
interferentie. Om radiofrequentie-interferentie te vermijden, mag de 
Contour next ONE-meter niet worden gebruikt nabij elektrische of 
elektronische apparatuur die een bron vormt van elektromagnetische 
straling, omdat dit de juiste werking van de meter kan verstoren.

Gebruikte symbolen
De volgende symbolen worden in de productdocumentatie van de 
Contour next ONE-bloedglucosemeter gebruikt (verpakking en 
documentatie van de meter, en verpakking en documentatie van 
reagens en controlevloeistof). 

Symbool Wat het betekent

Uiterste gebruiksdatum (laatste dag van de maand)

Waarschuwing, verkeerd gebruik kan letsel of ziekte 
veroorzaken.

Niet opnieuw gebruiken

Gesteriliseerd met behulp van bestraling

Lotnummer

Weggooidatum van controlevloeistof

Temperatuurgrenzen
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Symbool Wat het betekent

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek

Producent

Catalogusnummer

Controlebereik Laag

Controlebereik Normaal

Controlebereik Hoog

15 keer schudden

Aantal meegeleverde teststrips

Batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming 
met de wetgeving van uw land. Neem contact op met uw 
bevoegde lokale instantie voor informatie over de relevante 
wetten betreffende afvalverwijdering en recycling in 
uw regio.
De meter moet worden behandeld als besmet en 
worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale 
veiligheidsregels. De meter mag niet worden weggeworpen 
met afgedankte elektronische apparatuur.
Neem contact op met uw medische zorgverlener of 
lokale afvalverwerkingsinstantie voor richtlijnen over het 
verwijderen van medisch afval.

Principes van de procedure: De Contour next ONE-
bloedglucosetest is gebaseerd op meting van elektrische stroom 
veroorzaakt door de reactie van glucose met de reagentia op de 
elektrode van de teststrip. Het bloedmonster wordt door capillaire 
werking opgezogen in de tip van de teststrip. Glucose in het monster 
reageert met FAD-glucosedehydrogenase (FAD-GDH) en de mediator. 
Er worden elektronen gegenereerd die een stroom produceren die 
evenredig is met de glucoseconcentratie in het monster. Na de 
reactietijd wordt de glucoseconcentratie in het monster weergegeven. 
Berekening door de gebruiker is niet nodig.
Vergelijkingsopties: Het Contour next ONE-systeem is ontworpen 
voor gebruik met capillair volbloed. Vergelijkingen met een 
laboratoriummethode moeten gelijktijdig worden uitgevoerd met delen 
van hetzelfde monster.
OPMERKING: Glucoseconcentraties dalen snel als gevolg van 
glycolyse (ongeveer 5%–7% per uur).7
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Garantie
Fabrieksgarantie: Ascensia Diabetes Care garandeert de 
oorspronkelijke koper dat dit instrument vanaf de datum van 
oorspronkelijke aankoop levenslang vrij zal zijn van materiaal- en 
fabricagefouten (behoudens zoals hieronder aangegeven). Tijdens 
de aangegeven periode zal Ascensia Diabetes Care een gebrekkig 
instrument kosteloos vervangen door een gelijkwaardige of huidige 
versie van het model van de eigenaar.
Beperkingen van de garantie: De volgende uitzonderingen en 
beperkingen zijn op deze garantie van toepassing:
1. Voor verbruiksartikelen en/of accessoires geldt slechts een 

garantietermijn van 90 dagen.
2. Deze garantie is beperkt tot vervanging als gevolg van gebreken 

aan onderdelen of vakmanschap. Ascensia Diabetes Care is niet 
verplicht instrumenten te vervangen die niet goed functioneren 
of beschadigd zijn als gevolg van misbruik, ongevallen, wijziging, 
verkeerd gebruik, verwaarlozing, onderhoud door anderen dan 
Ascensia Diabetes Care of het niet volgens de instructies gebruiken 
van het instrument. Verder aanvaardt Ascensia Diabetes Care geen 
aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van of schade 
aan instrumenten van Ascensia Diabetes Care veroorzaakt door 
het gebruik van andere teststrips of controlevloeistoffen dan de 
juiste, door Ascensia Diabetes Care aanbevolen producten (d.w.z. 
Contour next-teststrips en Contour next-controlevloeistoffen).

3. Ascensia Diabetes Care behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
in het ontwerp van dit instrument te maken zonder de verplichting 
om dergelijke wijzigingen aan te brengen in eerder gefabriceerde 
instrumenten.

4. Ascensia Diabetes Care is niet op de hoogte van de prestaties 
van de Contour next ONE-bloedglucosemeter als deze wordt 
gebruikt met andere teststrips dan Contour next-teststrips. 
Ascensia Diabetes Care biedt dan ook geen garantie voor de 
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prestaties van de Contour next ONE-meter als deze wordt 
gebruikt met andere teststrips dan de Contour next-teststrips of 
als de Contour next-teststrip op enigerlei wijze wordt aangepast 
of veranderd.

5. Ascensia Diabetes Care geeft geen garantie op de prestaties van 
de Contour next ONE-meter of testresultaten indien gebruikt met 
een andere controlevloeistof dan Contour next-controlevloeistof.

6. Ascensia Diabetes Care geeft geen garantie op de prestaties van 
de Contour next ONE-meter of testresultaten indien gebruikt met 
andere software dan de Contour Diabetes-app (indien ondersteund) 
of de diabetesmanagementsoftware GluCofaCts Deluxe (indien 
ondersteund) van Ascensia Diabetes Care.

ASCENSIA DIABETES CARE GEEFT GEEN ENKELE ANDERE 
EXPLICIETE GARANTIE OP DIT PRODUCT. DE HIERBOVEN 
OMSCHREVEN VERVANGINGSOPTIE IS DE ENIGE VERPLICHTING 
VAN ASCENSIA DIABETES CARE DIE ONDER DEZE GARANTIE VALT.
ASCENSIA DIABETES CARE AANVAARDT ONDER GEEN ENKEL 
BEDING AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE 
OF GEVOLGSCHADE, ZELFS NIET ALS ASCENSIA DIABETES CARE 
OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
DERGELIJKE SCHADE.
Voor service op basis van de garantie: De koper moet contact 
opnemen met de Ascensia Diabetes Care Klantenservice voor hulp 
en/of instructies voor het verkrijgen van service voor dit instrument. 
Zie het achterblad voor contactgegevens.
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Voor Eten ........................................................... 11, 19, 20, 30, 31

Verzorging van de meter................................................................... 48



Lokale vertegenwoordiger: 
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. 
Vermogenweg 107 
3641 SR Mijdrecht 
Nederland 
 
Tel: 0800 235 22 937 
www.contourone.com

De Diabetes Care Klantenservice is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar, van 
08.00 tot 20.00 uur, via 0800 235 22 937.

Zie www.patents.ascensia.com voor informatie over octrooien en hieraan  
gerelateerde licenties.

Met de aanschaf van dit product alleen wordt geen licentie verleend voor gebruik onder 
deze octrooien. Van een dergelijke licentie is slechts sprake indien en voor zover de 
Contour next one-meters en Contour next-teststrips samen worden gebruikt. Geen 
enkele andere fabrikant van teststrips dan de leverancier van dit product is gemachtigd 
een dergelijke licentie te verlenen.

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Contour, Glucofacts, Microlet, het 
No Coding-logo en Second-Chance zijn handelsmerken en/of gedeponeerde 
handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en 
andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Het Bluetooth®-woordmerk en de -logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merken door Ascensia Diabetes Care 
vindt onder licentie plaats.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

(® = gedeponeerd handelsmerk. ™ = niet-gedeponeerd handelsmerk. SM = servicemerk.) 

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en worden 
uitsluitend ter informatie gebruikt. Er mag geen relatie of goedkeuring uit worden afgeleid 
of worden geïmpliceerd.

90003877  Rev. 06/19

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
Alle rechten voorbehouden.


